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定常中性子源 
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Test of 3He polarizing filter (SEOP) 
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NOBORU beam-line　変更案 

ロータリーコリメータ　4孔タイプ 
・1つは100mm角（開放）…これは確定。 
・1つはスリット1で3mm角対応の逆テーパー型 
・1つは49mm角（既購入品；ビームダクトエンド23mm角と対で使う） 
・1つは100mm角でポリエチレンと薄いPb 
＊内挿物は、入替可能。 



sample �2: �=0.98Å polarized neutron diffraction pattern and the difference spectrum 

sample �8: �=0.98Å polarized neutron diffraction pattern and the difference spectrum 
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High angle detectors 

90 degree bank 

試料槽 

Small angle det. 

Neutrons 

L1=26.5m�

3He polarizing filter �

Ibaraki prefecture high intensity powder diffractometer 
iMATERIA 

Drawing by courtesy of Prof. Inagaki et al., Ibaraki Prefecture 
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